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Endurant™ II/IIs
AAA Stent Graft System

Date of CT Study: 13-7-2019 15:00 CT Slice Thickness: 1.0

Patient I.D.: JGHO-00390550 Patient D.O.B.: unknown

Implanting Physician: Dr. Vos Hospital Name: Martini Groningen

Evaluation Date: 16-7-2019 Procedure Date:
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Total Length (mm)

L2 + L3 r = 212 mm
L2 + L3 l = 209 mm

Please consider additional length 
according to the vessel turtuosity

QTY Product Code Remarks

1 ESBF3214C103EE

2 ETLW1620C156EE

1 SENSH1228W

1 SENSH1628W

1 AB46

2 SG-64

2 SA-85

2 ETLW1616C82EE

1 ETCF3232C49EE

Case Planning Notes: Verslag:
SR aorta bevat circulair wandstandig thrombus. Truncus coeliacus, AMS en AMI zijn open. Sufficiënte lumbaalarteriën. 2x 
nierarteriën waarvan de RAR het meest caudaal afgaat op niveau L2. Origo RAR is verwijd. IR hals bevat dorsaal over de eerste 5mm 
kalk. Verloop is sterk conisch (binnen 6mm van Ø21->Ø23mm = L1). Op 10mm vanaf baseline Ø26mm. Op 10-20mm vanaf baseline 
Ø29mm. IR hals tapered vervolgens naar Ø25mm op 35mm vanaf baseline. 
AAA Ø59mm met thrombus. Onder AAA enige angulatie in de aorta.
Distale aorta is van voldoende diameter.
RAIC bevat iets wisselende diameters, maar is verder van goede kwaliteit en lengte. RAII is open. Toegang recht lijkt goed.
De LAIC bevat enige angulatie waardoor in het midsegment enig verlies van lumen. LAII is open. Toegang links lijkt goed.

Conclusie:
Complexe casus. Valt i.p. buiten IFU voor standaard EVAR vanwege een te korte IR hals (>10% groei Ø binnen 6mm terwijl IFU is
≤10% groei Ø binnen 10mm). Ook valt de patiënt buiten IFU voor Endurant+Heli-FX (mainbody sizen op Ø IR hals ≤4mm) aangezien 
de IR hals over de eerste 5mm een substantiele hoeveelheid kalk bevat (met name dorsaal).  In het geval dat een open repair 
uitgesloten is zijn er endovasculair wel mogelijkheden met enkele overwegingen:
Een Ø36mm mainbody is geopperd door dr. Vos. Ik ben echter bang dat deze proximaal iets te fors oversized is. Ik heb in de bijlage 
een overzicht gemaakt van het verschil in oversizing bij een Ø32mm en een Ø36mm mainbody. Daaruit concluderend verwacht ik 
dat een Ø32mm mainbody ook voldoende kans maakt om te sealen en daarbij proximaal niet té fors oversized zal zijn. Daarbij in
acht nemend dat suprarenaal op 15mm vanaf baseline (plek waar de suprarenale fixatiestents landen) de aorta Ø25mm is. Met 
name de tapering in de IR hals distaal op 35mm vanaf baseline zal bijdragen aan een mogelijke adequate seal. Heli-FX valt ook nog 
te overwegen als back-up/ in het geval van een Type Ia endoleak. Dit zou dan toegepast kunnen worden tussen de 5mm en 15mm 
vanaf baseline aangezien de wand daar geen kalk bevat. 

Advies:
In geval van EVAR:
ESBF3214C103EE via rechts. Plaatsen onder RAR.
Links: ETLW1620C156EE
Rechts: ETLW1620C156EE

In geval van additioneel Heli-FX:
SG-64
SA-85

Physician Signature:

Please reference appropriate product Instructions for Use for a more detailed list of indications, warnings, precautions and potential adverse 
events and sizing guidelines.

Attentie, alle informatie die in dit document is opgenomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot metingen, adviezen, suggesties, methodes en 
beschrijvingen met betrekking tot de behandeling van patienten, is uitsluitend bedoeld als aanbeveling aan de behandelend geneesheer/vrouw. De 
behandelend geneesheer/vrouw dient informatie zelfstandig te overwegen, controleren en te beoordelen en blijft bij gebruikmaking van deze informatie 
volledig zelfstandig verantwoordelijk voor de behandeling van de betrokken patient.
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M.J. (Mike) Zegger
Technical Consultant Aortic, Peripheral and Venous | CVG 
mike.zegger@medtronic.com
+31 (6) 515 173 24

Report Details

Creation Date: 16-7-2019 Physician:
Created By: Hospital:
Received Date: City:
Reviewed Date: Country:

Patient Information

Name: JGHO-00390550
Sex: Male
Year Of Birth (Age):

Study Description: Medtronic Endo - NL
Study Date: 13-7-2019 15:00

Comments:

Screenshots

MIP - 7 mm
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Angio
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Angio
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Angio
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Dimmed background
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Dimmed background


